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1800, prom. Alta Vista 
Ottawa (Ontario)  K1G 4J5 

POUR INFORMATION 
Nouvelles boîtes de RiaSTAP® contenant le dispositif 

d’administration mini-spike et le filtre de seringue 

Lettre aux clients 2021-19 

Le 15 mars 2021 

Bonjour, 

La présente fait suite à la lettre aux clients 2020-48. 

Vous trouverez ci-joint une lettre de CSL Behring concernant la disponibilité des nouvelles 
boîtes de RiaSTAP® contenant le dispositif d’administration mini-spike et le filtre de seringue. 
Ces nouvelles boîtes vous seront livrées une fois que nous aurons écoulé nos réserves 
d’anciennes boîtes. À noter que jusqu’à ce que vous receviez les nouvelles boîtes, vous devez 
continuer à vous procurer ces deux éléments en ligne par l’entremise de Bayshore, comme cela 
est indiqué dans la lettre de CSL Behring. 

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à 
qui elles pourraient être utiles. 

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section Hôpitaux. 
Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l’obtenir dans un autre 
format, n’hésitez pas à vous adresser à votre agent de liaison. 

Mark Newburgh  
Director, Integrated Supply Chain Planning 

https://www.blood.ca/sites/default/files/2020-12/CL_2020-48_FR.pdf
https://www.sang.ca/fr



